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Исх.№ ЕЛ-2004-1 

20 апреля 2021 г.               

Техническое задание 

для изготовителей медицинских консолей 

 

Информационное письмо 

 

Компания ООО «ЗПТ Москва» является официальным представительством 

завода ZPT Vigantice spol. s r.o. на территории Российской Федерации. 

Специализируется на развитии и разработке новых технологий, производстве и 

продаже электронно-управляемых систем и микропроцессоров.  

Основным продуктом компании ZPT Vigantice spol. s r.o. является системы связи 

«медсестра – пациент» и системы экстренного оповещения для лечебных учреждений 

(палатная сигнализация). 

Подробную информацию о нас, наших заказчиках и реализованных проектах, 

Вы можете получить на нашем сайте www.zpt-medicall.ru. 

  

          Для корректного размещения элементов палатной сигнализации ZPT Medicall на 

медицинских консолях достаточно изготовить пять отверстий согласно прилагаемого 

чертежа (стр. 2): 

• Центральное отверстие диаметром 50 мм (для вывода кабеля UTP5e из консоли) 

• Четыре отверстия диаметром 3 мм (для крепления монтажной рамки к панели 

консоли) 

Рекомендуемое место для изготовления отверстий – рядом с розетками Ethernet 

системы СКС, при этом учитывать ширину рамки (86 мм).   
  

 
*Пример размещения розетки палатной сигнализации на консоли 

 

 
 

http://www.zpt-medicall.ru/
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